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Poznamky

Vysledky sa vztahujui na vzorky dodané do

vydaniu.

Laboratérium nezodpoveda za

laboratoria. VSetky stranky dokumentu boli

skontrolované a schvalené k

informacie dodané zakaznikom, ktoré mozu mat vplyv na platnost vysledkov (miesto,

datum a c&as odberu, matricu). Pokial zakaznik neuvedie datum a c&as odberu vzoriek, laboratorium uvedie ako datum

odberu datum prijatia vzorky do laboratéria

to, ze zakaznik uviedol iba datum a neuviedol ¢as vzorkovania.

Bez pisomného suhlasu laboratéria sa protokol nesmie reprodukovat’ inak ako cely.
Laboratérium prehlasuje, Ze vysledky skusok sa tykaju len vzoriek, ktoré st uvedené na tomto protokole a nenahradzaju iné

dokumenty.

Laboratérium je akreditované SNAS, ktory je signatarom ILAC MRA v oblasti akreditacie laboratorii.

Odber vzoriek je akreditovana €innost.
Odber vykonany podla SM-57-03 za pritomnosti zZiadatela, rozsah vySetrenia podla pozZiadaviek Ziadatela, protokol o odbere vzorky je
prilohou tohto protokolu.

a je uvedeny v zatvorke. Pokial je ¢as vzorkovania uvedeny 00:00 znamena

Vysledok

Matrica: odpadova_voda

Nézov vzorky

Cislo vzorky

Datum odberu/¢as odberu

Odpadova voda, 2
hodinova zlievana

Odpadova voda, 2
hodinova zlievana

vzorka, vzorka,
€OV vstup, 10:00 - €OV vystup, 10:10 -
12:00 12:10
RM2521410001 RM2521410002 -
17.12.2025 17.12.2025

Parameter Kéd metody LOQ Jednotka Vysledok NM TS| Vysledok NM TS| Vysledok NM TS
Anorganické parametre

BSK5 W-BOD5-OXI 3.0 mg/l 50 +55% A 13 £55% A

CHSK Cr W-CODCR-SPC 5.0 mg/l 105 +92% A 39.0 +20% A

Nerozpustené latky pri 105°C W-SS-GR 2.0 mg/l 40.0 +51% A 24.5 +51% A -

Prehl'ad skisobnych metod

Koéd metody Popis metody
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Datum vystavenia 1 23.12.2025
Stranka 12z2
Zéakazka : RM2521410
Klient : Obecny urad Lukavica
Koéd metody Popis metédy
W-BOD5-OXI STN EN ISO 5815-1Kvality vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslika po n diioch (BSKn). Cast 1: Zriedovacia a
ogkovacia metéda s pridavkom alyltiomo&oviny (SPP INO-MV-16)
W-CODCR-SPC STN ISO 15705 (SPP INO-MV-42) Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslika. Skimavkova metéda pre malé
objemy vzoriek
W-SS-GR STN EN 872 (SPP INO-MV-23) Kvalita vody. Stanovenie nerozpustenych latok. Metoda filtracie cez filtre zo sklenych viaken;
gravimetria
Vysvetlivky: LOQ = Limit kvantifikacie pre prislusné parametre kazdej metdédy. LOQ moze byt ovplyvnené pripadnym riedenim kvoli matricovému

efektu, alebo obmedzenym mnoZstvom vzorky.; NM = Neistota merania; CSN = Ceska statna norma; STN = Slovenska technicka norma;
SL = Skusobné laboratérium; SM = Smernica; SPP, SOP = Standardny pracovny postup; TS = Typ skusky; A = akreditovana; N =
neakreditovand; SA = Externe poskytovana sluzba - akreditovana; SN = Externe poskytovana sluzba - neakreditovana; KTJ = kol6niu
tvoriace jednotky

V pripade neistoty sa jedna o rozsireni kombinovant neistotu merania, koeficient rozsirenia k = 2 (s pravdepodobnost'ou 95 %), nezahrriuje neistotu vzorkovania.

Neistota merania subdodavanych skusok je vdésinou vyjadrend ako rozsirena neistota merania s koeficientom rozsirenia k = 2. Pre viac informacii kontaktujte

laboratérium.

Za spravnost’ zodpoveda

Schvalil: Lubos$ Frario
riaditel skiSobného laboratéria

akreditovane

skisobné jaboratérium
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